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Risikobewertung der Instrumente
	Name
	Anzahl (fiktiv)
	Risikoeinstufung nach RKI

	EKG-Elektroden
	12
	Unkritisch

	Ohrtrichter
	5
	Semikritisch A

	Ohrspülspritze
	2
	Semikritisch A

	Spekulum
	3
	Semikritisch A

	Flexible Endoskope (z. B. Gastroskop)
	2
	Semikritisch B

	Schere
	5
	Kritisch A

	Chirurgische Pinzette
	5
	Kritisch A

	Anatomische Pinzette
	5
	Kritisch A

	Wundhaken
	5
	Kritisch A

	Pean-Klemme
	5
	Kritisch A

	Scharfer Löffel
	5
	Kritisch A

	Nadelhalter
	5
	Kritisch A

	MIC-Trokar
	4
	Kritisch B

	ERCP-Katheter
	2
	Kritisch C


	Name
	Anzahl (fiktiv)
	Risikoeinstufung nach RKI

	Okklusionskelle / Abdeckspatel
	10
	Unkritisch

	Messbrille (Trial Frame)
	6
	Unkritisch

	Pupillenleuchte (Stiftlampe, wiederverwendbar)
	4
	Unkritisch

	Schutzbrillen für Patienten
	8
	Unkritisch

	Goldmann-Tonometer-Prismen
	12
	Semikritisch A

	Applanations-Tonometer (Perkins-Prismen)
	6
	Semikritisch A

	Gonioskopie-Kontaktglas (z. B. 3-Spiegel)
	8
	Semikritisch A

	Kontaktglas für Endothelmikroskopie
	4
	Semikritisch A

	Hornhautschild/Schutzschale (diagnostisch)
	6
	Semikritisch A

	Lidsperrer/Lidsperre (ambulant, diagnostisch)
	6
	Semikritisch A

	Tränenwegsspritze mit Kanüle (Spülkanüle)
	4
	Semikritisch B

	Dacryo-Endoskop (flexibel)
	1
	Semikritisch B

	Bowman-Sonden (Tränenwegs-Sonden)
	6
	Semikritisch A

	Punctum-Dilatoren
	6
	Semikritisch A

	OP-Lidsperrer (Blepharostat, OP-Set)
	12
	Kritisch A

	Mikro-Pinzetten (z. B. Kapsulorhexis-Pinzette)
	10
	Kritisch A

	Mikro-Scheren (vorderer/ hinterer Augenabschnitt)
	8
	Kritisch A

	Nadelhalter (Mikrochirurgie)
	6
	Kritisch A

	Wundhaken/Retraktoren (Lid/Conjunctiva)
	6
	Kritisch A

	Bipolare Pinzetten (ohne Lumen)
	4
	Kritisch A

	Phako-Handstück & -Tipps
	3
	Kritisch B

	I/A-Handstück (Irrigation/Aspiration, mit Lumen)
	3
	Kritisch B

	Vitrektomie-Handstück (Cutter)
	2
	Kritisch B

	Trokar-Kanülen 23/25/27G (Vitrektomie)
	12
	Kritisch B

	Intraokulare Spül-/Saugkanülen (Mikrokanülen)
	10
	Kritisch B

	Keratome-/MVR-Messer (wenn wiederverwendbar)
	4
	Kritisch A

	Endoskop für Tränenwege (thermolabil, invasiv)
	1
	Kritisch C

	Ophthalmisches Operations-Endoskop (intraokular, thermolabil)
	1
	Kritisch C
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